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В больш инстве сущ ествую щ их в настоящ ее время устройств для  
регулирования  интенсивности излучения бетратона в качестве р е гу л и ­
руем ого  параметра используется  фаза импульса инжекции, о п р е д е л я е ­
мая как [1]
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где U -  врем я  в сек;
ш — частота сети, питающей электромагнит;
Ui — н апряж ени е  инж екции в мегавольтах;
. H m — напряж енность магнитного поля на равновесной орбите в эре- 
тедах ;
г 0 — радиус равновесной орбиты в см.
В ы раж ение (1) можно переписать в виде
' (2)
где f ( U t) =  VTT1 (U1 + 1 ,0 2 ) ,  (3)
=  =  И )Зг0шНт Hm
Д л я  решения уравнения (2) было рйзработано вычислительное 
устройство, в котором нахождение значений функций (3) и (4) произво­
дится с помощью постоянного запоминаю щ его устройства (П З У ).
Емкость и быстродействие такого П ЗУ  могут быть сравнительно не­
велики, так  как  работа бетатрона происходит с частотой 50 гц, а д и а п а ­
зон изменения функций (2) и (3) определяется колебаниями н а п р я ж е ­
ния сети. П оэтому для нахож дения значений (2) и (3) с погрешностью
не более 0,1% достаточно иметь два  П ЗУ  емкостью 256 д еся ти р азр я д ­
ных двоичных чисел, что будет соответствовать изменению Ui и H m на 
+  12,5%. П равильны м выбором масш табных коэффициентов при коди­
ровании функций число разрядов чисел, хранимых в П ЗУ , можно 
уменьшить до 8, а два старш их разряда ,  равных 1, учитывать при счи­
тывании информации с ЗУ.
Реш аю щ ее значение при конструировании запоминаю щ его устрой­
ства имеет выбор схемы управления, физический объем и стоимость 
которой обычно во много раз  превыш ает объем и стоимость самого 
блока памяти. Основным узлом схемы управления является  адресная 
система деш ифрации П ЗУ , которая долж н а обеспечивать стабильность 
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токов выборки информации из ЗУ  при ,максимальной логической просто­
те схемы, минимальном числе активных элементов и высоком коэффи­
циенте их полезного действия.
Этим требованиям отвечает система дешифрации адреса с двух­
сторонним управлением координатами запоминающ ей матрицы [Й], 
имеющ ая малое количество активных формирователей, высокий коэф ­
фициент полезного действия и большой коэффициент информационного 
заполнения сердечников. Двухстороннее управление осуществляется 
как  по координате х, так  и по координате у. Д л я  обеспечения малого 
разброса параметров импульсов адресных токов с целью получения 
идентичных сигналов считывания и надежной работы устройства памяти 
был использован принцип многотактной выборки числа из запоминаю ­
щего устройства [3].
Постоянное запоминаю щ ее устройство, блок-схема которого изоб­
раж ен а  на рис. 1, состоит из запоминающ ей матрицы, выполненной на 
ферритовых сердечниках с прямоугольной петлей гистерезиса, и схемы 
управления, состоящей из адресной системы и усилителей считывания.
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Рис. 1. Блок-схема постоянного запоминающегося устройства
Рассмотрим работу П З У  при выборе значений функции f (Ui) .  П е ­
ред началом работы все сердечники матрицы устанавливаю тся спе­
циальным формирователем в исходное состояние «1». Во втором такте 
на деш ифраторы Д Ш З  и Д Ш 4 (все деш ифраторы на 4 выхода) подает­
ся код старших разрядов изменяющейся части значений U i , хран ящ ий­
ся в регистре. По этому коду срабаты вает  один из формирователей 
Ф 9у Ф і 2, Ф і з Ф іб> в результате чего все сердечники одной из горизон­
тальных шин считывания матрицы оказываю тся перемагниченными
в состояние «О». В третьем такте на деш ифраторы ДШ 1 и Д Ш 2 посту­
пает код младш их разрядов, вследствие чего срабаты вает  один из ф ор­
мирователей Фі =  Ф 4 и Ф5- / Ф 8 и выбирается одна из 16 вертикальных 
шин записи. Шины записи проходят только через те сердечники, в кото­
рых долж на быть записана «1». Так  как  направление магнитного поля, 
создаваемого токами при установке матрицы в исходное состояние и при 
записи противоположно направлению магнитного поля при считывании, 
то в третьем такте в состояние «1» будут перемагничены только сердеч­
ники выбранной во втором такте горизонтальной линейки, в результате 
чего в ней оказы вается  записанным значение функции (3), соответ­
ствующее входному коду Ui . В четвертом такте на деш ифраторы Д Ш З 
и Д Ш 4 вновь подается код старших разрядов и происходит считывание 
записанного числа. Достоинством П ЗУ  с четырехтактной выборкой 
числа является  то, что количество сердечников, перемагничиваемых 
усилителями токов записи и считывания, не превыш ает разрядности 
хранимых чисел, благодаря  чему схема оказы вается  не критична к а м ­
плитуде возбуж даю щ их токов.
Считывание осущ ествляется д важ ды  — во втором и четвертом т а к ­
те, поэтому для  обеспечения правильной работы П ЗУ  последовательно 
с усилителями считывания устанавливаю т дополнительные ключевые 
ячейки, которые отпираются только в четвертом такте.
В базовой цепи усилителей считывания может возникнуть сигнал 
помехи, обусловленный считыванием «О» с сердечников разрядов, про­
шитых общим проводом считывания. Д л я  компенсации помех в б азо ­
вую цепь усилителей вводится по одному компенсирующему сердечни­
ку, в результате чего на всю матрицу достаточно одной линейки компен­
сирующих сердечников. Выходы формирователей Ф9/ - Ф і2 входят в ком ­
пенсирующую линейку (точка а) и выходят на соответствующие группы 
шин считывания матрицы (точка в). Компенсации помех при записи не 
требуется.
Д л я  осуществления хранения значений двух функций (3) и (4) ш и­
ны записи и считывания соответствующих матриц соединяются после­
довательно. При этом на каж дую  матрицу необходимы свои усилители 
считывания. Выдача числа с требуемой матрицы осуществляется путем 
стробирования соответствующих усилителей считывания.
Рассмотренный метод построения П ЗУ  обеспечивает высокую н а ­
дежность работы устройства и является  весьма экономичным. При уве* 
личении диапазона  изменения значений Ui и H m до + 2 5 %  количество 
адресных формирователей увеличится до 20, а вместо одного из деш иф ­
раторов на 4 выхода требуется ввести деш ифратор на 8 выходов. К оли­
чество диодов, применяемых для  исключения паразитных цепей, увели­
чится с 32 до 48.
Н а рис. 2 показана схема адресных формирователей.
Блокинг-генератор (Ti—T2) запускается отрицательным импуль­
сом, снимаемым с выхода деш иф ратора и выдает в нагрузку импульс 
амплитудой 4 0 /-5 0  ма при длительности 3 / 4  ж  сек. Трансформатор 
намотан на оксиферовом сердечнике M -1000 диаметром 7 мм. Выходные 
формирователи собраны на триодах типа П601, обеспечивающих ток 
в импульсе 1 а. Сопротивлений Rs и R7 величиной \  ом обеспечивают 
компенсацию разброса параметров триодов и увеличивают тем пера­
турный диапазон работы схемы. Сопротивление Rq включено для  уве­
личения быстродействия и предотвращения выхода из строя тран зи ­
стора E3. Д л я  коммутации адресных шин матрицы могут использо­
ваться диоды типа Д310, Д220, Д223.
Н а рис. 3 изображ ена схема усилителей считывания. Триод T3 р а ­
ботает в качестве ключа. В обычном состоянии триоды усилителей счи- 
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Рис. 2. Принципиальная схема формирователей адреса
Рис. 3. Принципиальная схема усилителей считывания
тывания закры ты  напряж ением  + 6  в и открываются в четвертом такте, 
когда на базу триода T3 подается стробирующий импульс. В матрицах 
используются сердечники марки ВТ-5 диаметром 3 мм. Количество вит­
ков съемной обмотки равно 8— 10. Обмотки записи, считывания и у ста ­
новки в исходное состояние имеют по одному витку.
Следует отметить, что цикл работы П ЗУ  можно сократить до 3 т а к ­
тов, исключив из работы режим установки матрицы в исходное состоя­
ние, при этом норм альная  работа устройства начинается после предва- 
ритёльной выборки всех чисел из ПЗУ.
Разработанн ы е схемы адресных формирователей и усилителей счи­
тывания не нуж даю тся  в предварительной отбраковке транзисторов. Д о ­
пустимый диапазон изменения питающих напряж ений с о с т а в л я е т + 10%. 
Д лительная  эксплуатация  разработанного  П ЗУ  п оказала  высокую н а ­
дежность его работы.
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